
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 

Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály 
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály 

Kémiai Laboratórium 

Kiadás / változat : 6/1 
Oldalszám 1/1 
Kiadás dátuma: 2023.08.01. 
Változat dátuma: 2023.08.01. 

5/B MELLÉKLET 
A KL M ŰSZAKI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK 

 
 
 
 

A vizsgált termék/anyag, 
a vizsgált helyszín részletezése 

A vizsgált/mért jellemző, 
a vizsgálat típusa, 
mérési tartomány* 

A vizsgálati/mérési módszer 
azonosítója 

Munkahelyi levegő Szén-monoxid meghatározása 
(közvetlen kijelzésű 
készülékkel) 
alsó méréshatár: 3 mg/m3 

NIOSH 6604:1996 
 

 Klímajellemzők meghatározása 
(hőmérséklet, relatív 
páratartalom) 
t:  –20 °C – +70 °C 
rH:  0%–100% 

MSZ ISO 8756: 1995 
MSZ 21452-1:1975 
MSZ 21452-3:1975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


